


GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van de LAUBRY.

Door te kiezen voor een SPENGLER instrument, kiest u voor erkende ervaring en uitmuntendheid sinds
1907.

LAUBRY is het resultaat van vele jaren onderzoek en tests om professionals in de gezondheidszorg een
instrument te bieden zonder compromissen tussen precisie, ontwerp en bruikbaarheid.

Dit medisch apparaat is vervaardigd conform met de bepalingen van de geldende regelgeving betref-
fende medische hulpmiddelen en is onderworpen aan kwaliteitscontroles.

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor later gebruik.

VOORZIEN MEDISCH GEBRUIK

De LAUBRY-stethoscoop is een professioneel apparaat voor hulp bij medische diagnose.Dit is een
akoestisch instrument dat gebruikt wordt in het kader van auscultatie: luisteren naar inwendige gelui-
den van het menselijk lichaam om een medische diagnose te stellen: bijvoorbeeld de auscultatie van
het hart, de longen en andere orgaangeluiden, evenals in geval van een bloeddrukmeting met de
auscultatiemethode.

INDICATIES

De stethoscoop LAUBRY is een medisch hulpmiddel van klasse | voor het stellen van diagnoses, bes-
temd voor professionele zorgverleners die voor het gebruik hiervan zijn opgeleid. Deze wordt gebruikt
in het kader van het luisteren naar inwendige geluiden van het lichaam om diverse gegevens te ver-
garen betreffende de toestand van de patiént en om de bloeddruk op te meten via de auscultatieme-
thode bij ieder type individu - Volwassenen, kinderen.

CONTRA-INDICATIES:
- Niet gebruiken op een verwonde huid
- Niet gebruiken in geval van een allergie voor de materialen van het hulpmiddel.

GEBRUIKSAANWIJZING
Plaatsing en afstelling van de lier
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De lier past zich automatisch aan de gehoorhoek van uw oren aan. Zorg ervoor dat de takken van de
lier goed naar de voorkant gericht zijn en in dezelfde richting liggen als het gehoorkanaal [fig. 1].

De druk van de veer van de lier kan aangepast worden voor uw comfort en naargelang de vorm van
uw oor.

Om de druk te vergroten moet u de takken van de lier bij de doppen vasthouden en ze kruisen [fig. 2].
Om de druk te verminderen moet u de takken aan de onderkant van de lier vasthouden en ze geleide-
lijk uit elkaar schuiven totdat ze volledig uitgeschoven zijn [fig. 3].

Ontvanger Enkelvoudig borststuk
Materiaal Zink (Zamak)
Gewicht 789
Diameter 49 mm
Membraan

Materiaal Epoxyhars Glasvezel
Diameter 44 mm
Klembare thermische ringen

Materiaal pPvC
Diameter 49 mm
Slangengeheel met veer en andere onderdelen

Lengte Siangengeheelm 62cm
Materiaal Aluminium
Materiaal veer Staal
Materiaal buis pPVC
Materiaal oorstukken met schroef TPE

Totale lengte 79 cm
Voorziene accessoires 2 paar oordopjes + identificatielabel

WAARSCHUWINGEN

- De stethoscoop niet onderdompelen in een vioeistof.

- Het hulpmiddel niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is.
- Niet steriliseren

BIJWERKINGEN
Geen

MATERIOVIGILANTIE
Ernstige incidenten verband houdend met het hulpmiddel dienen gemeld te worden bij de fabrikant
en bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of de patiént verblijft.

OPSLAG- EN HANTERINGSVOORWAARDEN
- De stethoscoop op een droge plaats beschermd tegen warmte en kou.
- Vermijden de stethoscoop bloot te stellen aan de zon.

ONDERZOEK

Vervanging van doppen en membranen

- Doppen:

Controleer regelmatig of de verlengstukken goed zijn vastgeklikt/geschroefd
om een goede akoestische kwaliteit te handhaven. Om ze te vervangen,
verwijderen de verlengstukken en vervangt u ze nieuwe verlengstukken.

» Membranen:

Het membraan wordt vastgehouden door de thermische ring. Om het
membraan te verwijderen, dient u de thermische ring vast te houden tussen
de duim en de wijsvinger en eraan te trekken om deze los te maken van de
rand van het oorstuk [fig. 4].

Plaats het membraan opnieuw op het oorstuk, met de bedrukte kant naar t

boven gericht, en laat de rand van de thermische ring samenvallen met de
groef van het oorstuk. Bevestig met behulp van de duimen de thermische
ring op de rand van het oorstuk [fig. 51.

Als het hulpmiddel tekenen van materiéle beschadiging vertoont of als de
geluiden niet meer hoorbaar zijn, moet het hulpmiddel niet meer gebruikt
worden. Neem contact op met de klantenservice.

AANWIJZINGEN VOOR ONDERHOUD EN REINIGING

Met een regelmatige reiniging van uw stethoscoop, en in het bijzonder van de oordoppen, bent u

verzekerd van optimale akoestische prestaties.

- Reinig de stethoscoop met een vod gedrenkt in een isopropylische alcoholoplosing van 70% of licht
zeepwater.

- Verwijderen de oordoppen en reinig ze volledig door ze te bevochtigen en ze daarna te laten drogen.
Zorg ervoor dat er geen vuil overblijft aan de binnenkant.

AFVALVERWIIDERING
Breng het versleten product naar het verzamelcentrum voor recycling in overeenstemnming met de
plaatselijke regelgeving.

GARANTIE

De stethoscoop van LAUBRY staat onder garantie tegen productiefouten (materialen en arbeid) in nor-
male gebruiksomstandigheden, vanaf aankoopdatum (datum van factuur).

- Ontvanger, slanggeheel: 5 jaar.

- Oordopjes, membraan en anti-koude ringen: 1 jaar.

De garantie is niet van toepassing in geval van een gebruik dat niet conform is met de instructies,
oneigenlijk gebruik, wijzigingen of reparaties die door uzelf of door een niet-geautoriseerde derde partij
zijn uitgevoerd, schade door ongelukken en normale slijtage.

Gedurende de garantieperiode worden alle onderdelen van de stethoscoop die een fabricagefout he-
bben gratis vervangen en/of gerepareerd na terugsturen van het apparaat aan de klantenservice van
Spengler.

Stuur de volledige stethoscoop in de originele verpakking terug vergezeld van de factuur met datum
in geval van garantie of reparatie.

KAYTTOOHIE

Kiitamme sinua LAUBRY ostamisesta.

Valitessasi SPENGLER-instrumentin, valitset kokemuksen ja korkean laadun, joka on tunnettu vuo-
desta 1907 lahtien.

LAUBRY on monien vuosien testien ja tutkimusten tulos. Se on tarkka, kdytannéllinen ja tyylikkaas-
ti muotoiltu tyévaline terveydenhoidon ammattilaisille.

Tama laakintdmateriaali on valmistettu voimassa olevien maaradysten ja sdantéjen mukaisesti, jo-
tka koskevat laakinnallisia laitteita, ja se on laadun tarkastusten alainen.

KAYTTOOHIE
Lue kayttéohje ennen kayttda ja sailyta se myohempaa kayttoa varten.

AIOTTU LAAKINNALLINEN KAYTTO

Stetoskooppi LAUBRY on ammattikdyttéon tarkoitettu laite kaytettavaksi apuna |aaketie-
teellisen diagnoosin tekoon. Tata akustista instrumenttia kaytetaan kuuntelussa: ihmis-
kehon sisdisten halyaanien kuuntelussa |adketieteellisen diagnoosin tekemista varten:
esimerkiksi sydamen, keuhkojen ja muiden orgaanisten halyjen kuuntelussa, samoin kuin ve-
renpaineen otossa kuunelumenentelmaa kaytettaessa.

KAYTTOAIHEET

Stetoskooppi LAUBRY diagnoosin apuna kaytettava luokan | laakinnallinen laite, joka on tarkoi-
tettu sen kayttéon koulutuksen saaneille terveydenhoidon ammattilaisille. Sitéd kaytetaan kehon
sisdisten aanien kuuntelussa monenlaisten tietojen keraamista varten, jotka koskevat potilaan ti-
laa, samoin kuin verenpaineen mittauksessa kuuntelumenetelmalla kaiken tyyppisilla henkilsilla
- aikuisilla, lapsilla.

VASTA-AIHEET
- Ei saa kayttaa vahingoittuneelle iholle
- Ei saa kayttaa, mikali esiintyy yliherkkyytta laitteen rakenneosille.

KAYTTOOHIE
Kuuntelukaaren asettaminen paikalleen ja saaté

Kuuntelukaaret on suunniteltu mukautumaan automaattisesti korviesi kuuntelukulmaan. Varmis-
ta, ettd kuuntelukaaret on suunnattu eteenpain aanivaylan suunnan mukaisesti. [kuva 1]
Kuuntelukaarien jannitysjousien kireytta voi saataa istuvuuden parantamiseksi ja yksilollisesti mu-

KASUTUSJUHEND EST

Taname, et olete ostnud LAUBRY.

Valides SPENGLERI instrumendi, valite kogemuse ja tippkvaliteedi, mis on tunnustatud alates aastast
1907.
LAUBRY on aastatepikkuse uurimistéd ja katsetamise tulemus, mille eesmark on pakkuda tervi-
shoiutdotajatele instrument, mis on Uhtaegu tapne, kauni disainiga ja praktiline.

See meditsiiniseade on toodetud vastavalt meditsiinissadmeid kasitlevale kehtivatele eeskirjadele ja
selle suhtes kohaldatakse kvaliteedikontrolli.

KASUTUSJUHEND
Palume enne kasutamist juhend labi lugeda ja hoida see enda jaoks ka edaspidi vaatamiseks alles.

KAVANDATUD MEDITSIINILINE OTSTARVE

Stetoskoop LAUBRY on professionaalne abiseade meditsiiniliseks diagnoosimiseks.

See on akustiline seade, mida kasutatakse auskultatsiooni tegemiseks ehk inimese kehast kostvate
helide kuulamiseks meditsiinilise diagnoosimise eesmargil:

naiteks siidame- ja kopsutoonide, aga ka teiste organite tekitatavate helide auskulteerimiseks ning ve-
rerdhu moédtmiseks.

OTSTARVE

Stetoskoop LAUBRY on | klassi meditsiiniline diagnostikaabiseade, mida vdivad kasutada asjakohase
valjadppe saanud tervishoiutdotajad. Seda kasutatakse kehast kostvate helide kuulamiseks, et saa-
da mitmesugust teavet patsiendi seisundi kohta ning mdéta vererdhku auskultatoorsel meetodil nii
taiskasvanutel, lastel.

VASTUNAIDUSTUSED
- Mitte kasutada kahjustatud nahal.
- Mitte kasutada, kui esineb tundlikkust seadmes sisalduvate materjalide suhtes.

KASUTUSJUHEND
Y-toru kinnitamine ja reguleerimine
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Stetoskoobi Y-toru on disainitud selliselt, et see kohandub automaatselt teie kdrvade kuulamisasendi-
ga. Veenduge, et Y-toru harud on suunatud ettepoole, arvestades korvakanali suunda. [Joonis 1]

Y-toru vedru pingutatust saab reguleerida, et seadme kasutamine oleks mugavam ja teie kehale ko-
handatud.

LIETOTAJA ROKASGRAMATA LVA

Paldies, ka izvéléjaties iegadaties LAUBRY.

Izvéloties SPENGLER instrumentus, jas izvélaties no 1907. gada atdzitu pieredzi un izcilibu.
LAUBRY ir vairaku gadu pétijumu un testu rezultats, kuru mérkis ir piedavat veselibas apripes
specialistiem instrume tu bez kompromisa starp precizitati, dizainu un praktiskumu.

Si medicininé jranga buvo pagaminta pagal galiojan¢iy reglamenty, susijusiy su medicinos prie-
taisais, nuostatas, ir laikantis jai taikomos kokybés kontrolés.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
Pirms lietosanas, lGdzu, rapigi izlasiet lietosanas instrukciju un saglabajiet to atsaucém nakotné.

PAREDZETAIS MEDICINISKAS PIELIETOJUMS

LAUBRY stetoskopas yra profesionalus prietaisas, padedantis atlikti medicinine diagnostika. Tai
akustinis instrumentas, naudojamas auskultacijai atlikti: Zmogaus kino vidiniy garsy klausymui,
kad bty galima nustatyti medicinine diagnoze skirtingose srityse, pvz.: auskultuojant Sirdj,
plaucius ir kitus kiino garsus, taip pat matuojant kraujosputd] auskultacijos metodu.

PASKIRTIS

LAUBRY stetoskopas yra | klasés medicinos diagnostikos prietaisas, skirtas naudoti kvalifikuotiems
sveikatos priezilros specialistams. Jis yra skirtas klausytis vidiniy kino garsy, kad baty galima su-
rinkti jvairig informacija apie paciento bukle ir iSmatuoti kraujospudj auskultacijos metodu. Prie-
taisas pritaikytas jvairiems asmenims - suaugusiesiems, vaikams.

KONTRAINDIKACIJOS

- Nenaudokite prietaiso ant suzeistos odos

- Nenaudokite prietaiso, jei pacientas yra alergiskas bet kuriai i$ prietaiso sudétyje esanciy me-
dziagy.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
Stetoskopa ausu dalas li
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Stetoskopa ausu dala ir veidota ta, lai automatiski pielagotos ausu klausisanas lenkim. Parliecinie-
ties, vai stetoskopa ausu dalas caurulites ir vérstas uz prieksu, ievérojot auss kanala virzienu. [1. att.]
Stetoskopa ausu dalas atsperes spriegojumu var pielagot eértakai valkasanai un jasu morfologijai.
Lai palielinatu spriegojumu, satveriet stetoskopa ausu dalas caurulites aiz galiem un krustojiet
tas. [2. att.]
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VAROITUKSIA

- Ala upota stetoskooppia nesteeseen.

- Ala kayta laitetta, jos pakkaus on vahingoittunut.
- Ala steriloi laitetta

SIVUVAIKUTUKSET
Eiole

MATERIAALIA KOSKEVA VALPPAUS:
Mahdollisesta vakavasta onnettomuudesta, joka liittyy laitteen kayttdéon, on tehtava ilmoitus valmis-
tajalle ja jasenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka auleelle kayttaja ja/tai potilas on asettunut.

VARASTOINTI- JA KASITTELYOLOSUHTEET
- Sailyta stetoskooppi kuivassa paikassa, suojassa lammolta ja kylmalta.
- Valta altistamasta stetoskooppia auringonsateille.

HUOLTO

Paiden ja kalvojen vaihto

- Paat:

Varmistu séannéllisesti, ettd paat ovat kunnolla klipsatut/kierretyt kelvollisen
akustisen laadun sailyttamiseksi. Niiden vaihtoa varten irrota paat ja vaihda
niiden tilalle uudet.

« Kalvo:

Kalvo pysyy paikoillaan kylmyyden tunnetta iholla ehkaisevalla renkaalla.
Poista kalvo ottamalla renkaasta kiinni peukalolla ja etusormella ja vetamalla
se irti rintakappaleesta [kuva 4].

Aseta kalvo rintakappaleeseen painettu puoli yléspain ja kohdista kylmyy-
den tunnetta iholla ehkaisevan renkaan reuna rintakappaleen uran kanssa.
Kiinnita kylmyyden tunnetta iholla ehkaiseva rengas peukaloiden avulla rin-
takappaleen reunojen paalle [kuva 5].

Jos laitteessa esiintyy materiaalisen huononemisen merkkeja tai jos dania ei
enaa havaitse, ala kayta laitetta. Ota yteys asiakaspalveluun.

HUOLTO- JA PUHDISTUSOHIEET

Stetoskooppisi ja eityisesti korvapaiden saanndllinen puhdistus takaa sinulle parhaan mahdollisen

akustisen suorituskyvyn.

- Puhdista steteskooppi 70-prosenttiseen isopopyylialkoholiliuokseen kastetulla kankaalla ja hieman
saippuaa sisaltavaan veteen.

- Poista korvapaat ennen puhdistusta kokonaan liottamalla ja sen jalkeen anna niiden kuivua. Varmis-
ta, ettei likaa jaa sisapuolelle.

HAVITTAMINEN
Havita kaytetty tuote kierratykseen tarkoitettuun kerdilypisteeseen paikallisten maardysten mukaisesti

TAKUU

Yksi- ja kaksipuolisilla LAUBRY -stetoskoopeilla on takuu valmistusvikoja (materiaali ja tydvoima) vas-
taan normaaleissa kayttéolosuhteissa alkaen ostopaivasta (laskussa oleva paivamaara).

- Vastaanotin, kuuntelukaaret: 5 vuotta.

- Korvakappaleet, kalvo ja kylmyyden tunnetta iholla ehkaiseva rengas: 1 vuosi.

Takuu ei ole voimassa, jos laitetta kdytetaan ohjeiden vastaisesti, vaarin, jos kayttaja tai valtuuttamaton
kolmas osapuoli tekee siihen itse muokkauksia tai korjauksia, eiké tahattomien tai normaalin kayton
aiheuttamien vaurioiden osalta.

Takuuaikana kaikki stetoskoopin osat, joissa on valmistusvikoja, vaihdetaan ja/tai korjataan maksutta,
kun osat on ensin lahetetty Spenglerin huoltopalveluun.

Jos haluat kayttaa takuu- tai korjauspalveluja, palauta stetoskooppi kaikkine osineen alkuperaisessa
pakkauksessaan, ja muista liittdd mukaan paivamaaralla merkitty lasku.

ETTEVAATUST!

- Arge kastke stetoskoopi vedeliku sisse.

- Arge kasutage seadet, kui pakend on kahjustatud.
- Arge steriliseerige seda.

KORVALMOIUD
Puuduvad

OHUJUHTUMIST TEAVITAMINE
lgast seadmega seotud tdsisest ohujuhtumist tuleb teavitada seadme tootjat ja selle liikmesriigi pade-
vat asutust, kus kasutaja ja/vdi patsient asub.

LADUSTAMISE- JA KAITLEMISTINGIMUSED

- Hoidke stetoskoopi kuivas kohas eemal kuumusest ja kilmast.
- Valtige stetoskoobi kokkupuudet otsese paikevalgusega. a
HOOLDUS

Korvaotsikute ja membraanide vahetamine

« Kérvaotsikud:

Kontrollige regulaarselt, et otsikud oleksid korralikult kinnitatud / kinni keera-
tud, et sailiks hea akustiline kvaliteet. Vahetamiseks tommake otsikud valja ja
pange asemele uued otsikud.

« Membraan:

Membraani hoiab oma kohal réngas, mis ei lase kuularil kilmaks minna.
Membraani eemaldamiseks, haarake pdidla ja nimetissdrmega kilmakait-
serdngast kinni ja tdrmmake see kuulari serva kuljest lahti [jn 4]. t

Asetage kuularile uus membraan, kirjaga kulg Ulespoole, ning joondage kul-
makaitseronga serv kuularis oleva soonega. Suruge poidlatega kilmakait-
seréngas kuulari serva Gmber [jn 5].

Kui seadmel on fuusilise kahjustumise marke voi helid ei kostu enam, 16pe-
tage seadme kasutamine. Votke Uhendust klienditeenindusega.

HOOLDUS- JA PUHASTUSNOUANDED

Stetoskoobi optimaalse akustilise jdudluse tagamiseks tuleb seadet, eelkdige korvaotsikuid, regulaar-

selt puhastada.

- Puhastage stetoskoopi isopropuulalkoholi 70% lahuses voi drnatoimelises puhastusvahendis niisu-
tatud lapiga.

- Eemaldage korvaotsikud enne puhastamist: esmalt leotage neid lahuses ja seejarel kuivatage.

KASUTUSELT KORVALDAMINE
Viige kasutatud toode Umbertd6tamiseks jaatmekaitiuspunkti, jargides kohalikke eeskirju.

GARANTII

LAUBRY Uhe- ja kahepoolsetele stetoskoopidele kehtib normaalsete kasutustingimuste korral tootmis-
defektide (materjal ja teostus) vastane garantii, mida arvestatakse alates ostukuupaevast (arve kuupaev).
- Vastuvdtja, Y-toru komplekt: 5 aastat.

- Korvaotsikud, membraan ja kilmakaitserongad: 1 aasta.

Seadme vale kasutamise, juhiste eiramise, vaarkasutamine, volitamata modifitseerimise voi remonti-
mise, juhusliku kahjustumise voi kulumise korral garantii ei kehti.

Garantiiperioodi ajal asendatakse ja/vdi parandatakse kéik tootmisdefektiga osad tasuta ning selleks
tuleb vastavad osad tagastada Spengleri muUgijargse teeninduse osakonnale.

Garantii voi remondiga seotud jarelkontrolli korral tagastage terve stetoskoop originaalpakendis koos
kuupaevaga varustatud ostuarvega.

- Nemerkite stetoskopo j skystj.
- Nenaudokite prietaiso, jei pakuoté pazeista.
- Nesterilizuokite prietaiso

SALUTINIAI POVEIKIAI
Néra

MEDZIAGY PRIEZIURA
Apie bet kokj rimta incidenta, susijusj su prietaisu, reikéty pranesti gamintojui ir valstybés nareés,
kurioje yra jsiklres naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

LAIKYMO IR TVARKYMO SALYGOS
- Stetoskopa laikykite sausoje, nuo karscio ir Sal¢io apsaugotoje vietoje.
- Stetoskopo nelaikykite tiesioginiuose saulés spinduliuose.

APKOPE

Uzgalu un membranu nomaina

« Uzgali:

Reguliariai tikrinkite, ar ausy antgaliai tinkamai jspausti / jstatyti, kad
islaikytumeéte gerg garso kokybe. Norédami juos pakeisti, nuimkite ausy
antgalius ir pakeiskite juos naujais.

« Membrana:

Membranu notur sava vieta pretaukstuma gredzens. Lai nonemtu
membranu, satveriet pretaukstuma gredzenu starp 1kski un raditajpirkstu
un pavelciet to, lai atdalitu no galvinas malas [4. att.].

Uzlieciet uz galvinas membranu ar apdrukatu pusi uz augsu, un centréjiet
pretaukstuma gredzena malu ar galvinas gropi. Izmantojot k§kus, nosti-
priniet pretaukstuma gredzenu ap galvinas perimetru [5. att.].

Jeigu prietaise galima jzvelgti medziagy gedimo pozymiy arba jei garsy
nesigirdi, nenaudokite prietaiso. Susisiekite su klienty aptarnavimo tarny-
ba.

KOPSANAS UN TIRISANAS PADOMI

Regulara stetoskopa tirisana un it ipadi ausu uzgalu tiriSana nodrosSina optimalu akustisko

veiktspéju.

- Notiriet stetoskopu ar draninu, kas mitrinata 70% izopropilspirta vai viegla ziepjudens skiduma.

- Nuimkite ausy antgalius, tuomet juos kruopsciai isvalykite plaudami ir leiskite isdziati. |sitikinkite,
kad viduje nelikty neSvarumuy.

SALINIMAS
Panaudotg prietaisg iSmeskite j atlieky surinkimo punkta, kad jis baty perdirbtas pagal vietos
taisykles.

GARANTIJA

LAUBRY vienas un dubultas galvinas stetoskopiem tiek sniegta garantija pret razosanas defektiem
(materiala un darba) normalos lietosanas apstak|os, sakot no iegades datuma (rékina izrakstisanas
datuma).

- Uztvéréjs, stetoskopa ausu dalas komplekts: 5 gadi.

- Ausu uzgali, membranas un pretaukstuma gredzeni: 1 gads.

Garantija neattiecas uz lietosanas gadijumiem, kas neatbilst instrukcijas noradém, nepareizu lie-
tosanu, parveidosanu vai remontu, ko veicat jUs vai nepilnvarota tresa persona, nejausiem bojaju-
miem un parastam nodilumam.

Garantijas perioda laika visas stetoskopa dalas, kuram ir razo3anas defekts, tiks nomainitas un/vai
remontetas bez maksas péc izstradajuma nodosanas Spengler pécpardosanas apkopei.
Garantijas vai remonta gadijuma, lGdzu, atgrieziet atpakal visu stetoskopu originalaja

iepakojuma kopa ar datéto rékinu.
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Symbole / Symbol / Simbo-
lo / Symbolerkldrung / Sim- | Description / Description / Descripcién / Beschreibung / Descrizione / Beschrijving /
bolo /Symbool /Symboli/ | Kuvaus /Kirjeldus / Apraksts / » ;21

imboli /Simbolu / 55,1

- Fabricant
+ Manufacturer
« Fabricante
« Hersteller
M « Fabbricante

« Fabrikant
« Valmistaja
- Tootja
- Razotajs

dsiall i .

- Dispositif médical
+ Medical Device
« Producto sanitario
« Medizinprodukt
« Dispositivo medico

« Medisch hulpmiddel
« Ladkinnallinen laite
« Meditsiiniseade
« Mediciniska ierice

b ez .

« Numéro de lot

« Batch number

+ NUmero de lote

« Chargennummer

« Numero di lotto

« Partijnummer

- Eranumero

« Partiinumber

« Precu partijas numurs

sl g3, -

- Référence du produit

« Product reference

- Referencia del producto

« Produktreferenz

- Riferimento del prodotto
« Productreferentie

- Tuotteen viite

« Toote kood

« Produkta atsauce

- Consultez le mode d'emploi
- See the directions for use
« Consulte el modo de empleo
- Siehe Gebrauchsanweisung
E:[ﬂ - Consultare le istruzioni per I'uso

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
- Katso kayttoohjetta
« Vt kasutusjuhend
- Lietosanas noradijumi

Jlemzad) W5 ml) +

« Marquage CE
« CE marking
« Marcado CE
« CE-Kennzeichen
c E + Marcatura CE

« CE-markering
« EY-merkinta
« CE-margis
- CE zenklas

L9ysY) deganll dadls mds o

« Ne pas utiliser si 'emballage est endommagé

« Do not use if package is damaged

« No utilizar si el embalaje esta dafado
« Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschadigt ist
« Non utilizzare se I'imballaggio & danneggiato
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

Ala kayta, jos pakkaus on vahingoittunut

« Arge kasutage, kui pakend on kahjustatud

« Nenaudokite, jei pakuoté pazeista

A5 Bgumll COlS 13] lyausiius Y o

- Conserver a I'abri de la lumiere du soleil

- Protect from light and sun

- Guarde protegido de la luz y del sol

» Aufbewahrung vor Licht und Sonne geschutzt

Al
//'\ - Tenere lontano dalla luce e dal sole
/.’L\ - Op een donkere plaats bewaren

- Sailyta suojassa valolta ja auringolta
+ Hoida kaitstult valguse ja paikese eest
- Glabat tumsa vietad un sargat no tieSiem saules stariem
eaddls eyl oo Vims Jadod

« Craint 'humidité
« Protect from humidity
« No soporta la humedad
. « Feuchtigkeitsempfindlich
T‘ N « Teme l'umidita

« Vochtgevoelig
« Suojaa kosteudelta
« Niiskuskartlik
» Mitruma raditajs

dogb)ll s -

- Absence de latex
- Latex-free
- Sin latex
- Frei von Latex

- Senza lattice

- Bevat geen Latex
- Ei sisalla lateksia
- Lateksivaba

« Néra latekso
blabl e dJ> o

« Ne pas jeter dans la poubelle des ordures ménageéres. A jeter en point de collecte
(décheteries).

- Do not throw in the household waste bin. To be thrown away at a collection point
(waste collection centres).

« No tirar a la basura doméstica. Para desechar en un punto de recogida (centros de
recogida de residuos).

- Nicht in den Hausmull werfen. Bei einer Sammelstelle (Abfallsammelstellen)

@ abgeben.

V « Non gettare nel cestino dei rifiuti domestici. Da gettare in un punto di raccolta
(centri di raccolta rifiuti).

- Gooi niet in de huisvuilbak. Weggooien bij een inzamelpunt (afvalinzamelingscentra)
« Ala heita kotitalousjateastiaan. Havitetaan kerdyspisteessa (jatteenkerayskeskukset).

- Arge visake olmeprigikasti. Visada ara kogumispunkti (jadtmekogumispunktidesse).
« INemeskite j buitiniy atlieky konteinerj. ISmesti | surinkimo punktg (atlieky surinkimo
centrus).
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- Représentant Suisse

- Swiss representative

- Representante de Suiza

« Vertreter der Schweiz

- Rappresentante svizzero

- Zwitserse vertegenwoordiger
- Sveitsin edustaja

- Sveitsi esindaja

- Sveicarijos atstovas

Lpose Jos o

SPENGLER S.AS.
30 rue Jean de Guiramand,
13290 Aix-en-Provence, FRANCE

Tél.: +33 (0) 4 4252 89 89
Fax :+ 33 (0) 4 42 52 89 09
Mail : contact@spengler.fr
www.spengler.fr
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